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Tujuan umum penelitian ini adalah mendapatkan suatu metode deteksi dini kanker berdasarkan analisis sifat optik 
antara jaringan normal dan adenokarsinoma menggunakan metode autofluoresensi multieksitasi. Pengamatan sifat 
autofluoresensi jaringan dilakukan pada sampel biopsi seksi jaringan adenokarsinoma, sampel mencit GR yang 
ditransplantasi adenokarsinoma, dan kultur sel SM 1. Eksitasi jaringan dilakukan menggunakan lampu Light Emiting 
Diode (LED) pada beberapa kisaran panjang gelombang cahaya tampak. Pada penelitian ini diperoleh data bahwa nilai 
intensitas autofluorsensi (IAF) pada kisaran panjang gelombang merah dari sel dan jaringan adenokarsinoma cenderung 
lebih rendah dibandingkan dengan jaringan normal jika dieksitasi oleh LED biru.  Sebaliknya nilai IAF pada panjang 
gelombang infra merah dari sel dan jaringan karsinoma cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan jaringan normal 





Characterization of Adenocarcinoma’s Autofluorescence Properties Using Multiexcitation Analysis Method. 
General purpose of this research is to get an early cancer detection method based on the properties of optical analysis 
between normal and adenocarsinoma tissue using the multiexcitation autofluorescence method. Observation of 
autofluorescence properties was done on the biopsy sample of adenocarcinoma tissues, GR mice transplanted by 
adenocarsinoma, and cell culture SM 1. Excitation on tissue was done by using  the lamp Light Emitting Diode (LED) 
at some visible light wavelength range. This research obtained that the value of Intensity Auto fluorescence (IAF) at 
range red wavelength of cells and adenocarsinoma tissues tend to lower compared to the cells normal tissues if its were 
excited by blue LED. On the contrary, the value of IAF at infra red wavelength from cells and carcinoma tissues tend to 
higher compared to the cells and normal tissues if its were excited by red LED. 
 






Kanker merupakan penyakit penyebab kematian 
terbesar kedua di dunia. Dalam laporan yang 
dikeluarkan oleh The American Cancer Society pada 
tahun 2002, terdapat 1,3 juta penderita kanker baru di 
Amerika dan hampir 50% dari seluruh kasus mengalami 
kematian karena kanker 1. Data kejadian kanker di 
Indonesia menunjukkan bahwa terdapat 100 orang yang 
didiagnosis terkena kanker untuk setiap 100 ribu orang 
indonesia setiap tahunnya2. Sedangkan menurut Suvei 
Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2002, kanker 
merupakan penyebab kematian nomor tiga di Indonesia 
setelah penyakit jantung dan stroke 3. 
 
Kebanyakan kanker dapat disembuhkan, terutama bila 
perawatan dimulai sejak dini. Umumnya kanker 
dikenali bila tanda atau gejala telah tampak, dan ini 
seringkali terjadi ketika kanker berada pada stadium 
yang telah lanjut. Seperti pada kanker paru, pada saat 
awal ketika pasien didiagnosis terkena kanker paru, 
hasil diagnosis menunjukkan bahwa 20% pasien 
memiliki kanker yang terlokalisir, 25% memiliki 
metastasis regional, dan 55% telah memiliki kanker 
yang telah menyebar jauh 4. 
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Di Indonesia, kasus keterlambatan penanganan dini 
kanker selain diakibatkan karena rendahnya 
pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang 
pemeriksaan kesehatan, juga disebabkan tidak semua 
pelayanan kesehatan tingkat pertama (puskesmas) 
memiliki alat diagnostik kanker yang memadai. 
Umumnya alat diagnostik kanker yang memadai hanya 
dijumpai di rumah sakit, sehingga seringkali pasien baru 
diketahui menderita kanker setelah dirujuk ke rumah 
sakit. Padahal data yang ada di Rumah Sakit Cipto 
Mangunkusumo (RSCM) menunjukkan dari 
keseluruhan pasien kanker yang dirujuk, 65 % 
diantaranya didiagnosis menderita kanker pada stadium 
yang telah lanjut5. Atas dasar itu, pengembangan 
metode diagnosis dini kanker yang mudah, sederhana, 
dan cepat, namun akurat, sudah semestinya menjadi 
sesuatu yang perlu dan berprioritas tinggi. 
 
Saat ini metode diagnosis dan terapi kanker juga 
diarahkan pada pendekatan yang bersifat noninvasif 
atau tanpa merusak jaringan normal di sekitarnya. 
Analisis patologi jaringan yang memerlukan sediaan 
biopsi dan diagnosis kanker menggunakan sumber 
energi tinggi atau frekuensi tinggi seperti MRI, rontgen, 
ultrasonik, dan tomografi sinar-x mulai diberikan 
alternatif metode yang lebih noninvasif dan bersifat 
nondestruktif seperti teknik spektroskopi optik. 
 
Salah satu jenis spektroskopi optik yang banyak 
digunakan untuk diagnosis kanker adalah spektroskopi 
fluoresensi. Pada berbagai literatur diketahui 
spektroskopi fluoresensi diketahui dapat dengan cepat 
membedakan jaringan normal dan tumor dari berbagai 
organ berepitel 6. Namun demikian, meski teknik ini 
diketahui memiliki sensitivitas yang tinggi dalam 
mendeteksi jaringan tumor, spesifitas yang dihasilkan 
dalam membedakan jaringan tumor dan normal pada 
tahap awal terjadinya tumor masih cukup rendah 7. Hal 
menjadi kendala dalam penerapan teknik spektroskopi 
fluoresensi sebagai alat diagnostik dini untuk tumor.  
 
Rendahnya spesifitas salah satunya dapat terjadi karena 
pengamatan spektrum fluoresens jaringan biasanya 
dilakukan hanya pada satu kisaran panjang gelombang 
eksitasi. Padahal proses patogenesis dan metastasis 
karsinoma merupakan suatu proses dengan banyak 
tahap dan dikontrol oleh banyak gen dan banyak faktor 
lainnya serta melibatkan banyak senyawa. Oleh karena 
itu, metode spektroskopi fluoresens yang menggunakan 
beberapa kisaran panjang gelombang eksitasi atau 
multieksitasi merupakan metode yang dapat 
dikembangkan sebagai dasar klasifikasi jaringan. 
 
2. Metode Penelitian 
 
Masalah yang akan diteliti adalah perbedaan energi 
emisi fluoresens antara jaringan normal dan karsinoma 
pada beberapa kisaran panjang gelombang eksitasi. 
Antara jaringan normal dan karsinoma diharapkan lebih 
dapat dibedakan secara signifikan dengan 
autofluoresensi multieksitasi karena spesifitas jaringan 
secara keseluruhan akan ditentukan oleh puncak-puncak 
intensitas spesifik yang muncul pada spektrum emisi 
fluoresensi dari setiap fluorofor alami yang tereksitasi. 
Analisis data dari intensitas emisi fluoresensi yang 
dihasilkan dari kedua jaringan kemudian dijadikan 
sebagai dasar klasifikasi.  
 
Sampel yang digunakan pada penelitian ini berupa seksi 
jaringan beku yang dibiopsi dari tumor kelenjar susu 
(adenokarsinoma) mencit GR, mencit GR yang 
ditransplantasi adenokarsinoma, dan kultur lestari sel  
SM 1 yaitu suatu sel  karsinoma payudara pada 
manusia. Semua sampel yang diuji telah dilakukan 
pemeriksaan secara histopatologi di Departemen 
Patologi Anatomi, Fakultas Kedokteran Universitas 
Indonesia (FKUI). 
 
Pengukuran nilai intensitas autofluorersnsi (IAF) 
dilakukan menggunakan alat spektrofluorometer 
sederhana yang dibuat dari otoskop yang telah 
dimodifikasi. Sumber cahaya eksitasi yang digunakan 
berupa lampu LED (Light Emiting Diode). Energi emisi 
fluoresensi yang dihasilkan ditangkap menggunakan 
sensor LDR yang bekerja pada panjang gelombang 
cahaya tampak (400-700 nm), dan sensor infra merah (IR) 
yang bekerja pada panjang gelombang di atas 700 nm. 
 
Penelitian ini dilakukan di Departemen Fisika 
Kedokteran dan Departemen Patologi Anatomik FKUI 
dari bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan 
September 2007.  
 
Pengukuran intensitas emisi fluoresensi pada seksi 
jaringan (tissue section) dilakukan dengan 
menggunakan sampel biopsi jaringan normal dan tumor 
kelenjar susu dari mencit GR yang telah ditransplantasi 
oleh sel tumor. Jaringan dipotong tipis pada tiga posisi 
dalam kondisi beku dengan ketebalan 25 μm-5 mm dan 
diletakkan pada kaca preparat untuk kemudian 
dilakukan pengukuran intensitas emisi fluoresens antara 
jaringan normal dan karsinoma pada beberapa kisaran 
panjang gelombang eksitasi pada daerah cahaya tampak. 
Dilakukan juga analisis secara histopatologis pada 
jaringan tersebut untuk membandingkan hasil yang 
diperoleh. 
 
Pengukuran intensitas emisi fluoresensi dilakukan pada 
mencit GR yang ditransplantasi adenokarsinoma pada 
jaringan yang sakit dan jaringan normal di sekitarnya. 
Pengukuran intensitas emisi fluoresensi dilakukan pada 
daerah cahaya tampak menggunakan beberapa kisaran 
panjang gelombang eksitasi.  
 
Pengukuran intensitas emisi fluoresensi pada kultur sel 
SM 1 dilakukan pada hari ke 0, hari ke 1, hari ke 3, dan 
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hari ke 5 menggunakan beberapa kisaran panjang 
gelombang eksitasi pada daerah cahaya tampak. Hasil 
pengukuran kemudian dibandingkan dengan 
pengukuran pada kultur sel payudara yang sehat 
(normal). 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
 
Pada penelitian ini langkah pertama yang dilakukan 
adalah melakukan kalibrasi dan validasi instrument. 
Tahapan yang dilakukan dalam kalibrasi dan validasi 
instrument meliputi karakterisasi sumber cahaya, 
sensor, dan filter yang akan digunakan.  
 
Cahaya dikirim ke sample melalui beam spliter, 
pantulannya melaui beam splitter ditangkap sensor, 
sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 1.  
 
Pantulan yang dihasilkan juga memiliki spektrum 
tergantung obyek yang digunakan yang antara lain dapat 
berupa cahaya refleksi, fluoresensi, dan hamburan. 
Sumber cahaya yang dikarakterisasi adalah cahaya yang 
bersumber dari lampu dioda (LED). Hasil karakterisasi 
sumber cahaya dari LED biru, hijau, dan merah, dapat 































Gambar 2. Spektrum absorpsi beberapa LED 
Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa sumber cahaya yang 
digunakan memiliki spektrum serapan yang masih 
cukup lebar yaitu untuk LED biru pada kisaran panjang 
gelombang 420-520 nm, LED hijau pada kisaran 
panjang gelombang 450-600 nm, dan untuk LED merah 
pada kisaran panjang gelombang 620-740 nm.  
 
Berdasarkan studi literatur seperti yang terdapat pada 
Tabel 1 diketahui bahwa beberapa fluorofor intrinsik 
yang dapat dieksitasi pada kisaran panjang gelombang 
dari LED biru adalah senyawa porphyrin, fosfolipid, 
dan senyawa flavin. Sedangkan LED merah digunakan 
untuk mengeksitasi fluorofor nonspesifik yang energi 
emisinya muncul pada daerah inframerah dekat (NIR). 
Energi emisi ini diketahui muncul pada beberapa 
karsinoma insitu (CIS) dari beberapa  jenis jaringan, 
seperti pada jaringan mukosa bronkus 9. 
 
Sensor yang digunakan pada alat pengukuran intensitas 
emisi fluoresensi adalah sensor LDR dan sensor IR. 
Dari spektrum pada Gambar 3 dapat dilihat  bahwa 
sensor LDR yang digunakan memiliki spektrum yang 
luas. Hal ini berarti sensor LDR dapat menangkap 
semua cahaya yang dipantulkan obyek pada kisaran 
daerah spektrum cahaya tampak (VIS) dengan cukup 
baik sehingga dapat digunakan untuk menangkap energi 
emisi fluoresensi yang dipancarkan pada daerah VIS. 
Selain sensor LDR,  pada penelitian ini digunakan juga 
sensor IR. Sensor IR akan spesifik menangkap energi 
emisi fluoresensi hanya pada daerah inframerah. 
 
Untuk menjamin bahwa yang ditangkap sensor benar-
benar merupakan spektrum emisi fluoresensi dari suatu 
obyek yang dieksitasi, perlu dipasang filter di depan 
sensor yang  sesuai dengan sifat autofluoresensinya.  
Hasil karakterisasi dari beberapa filter yang akan 
digunakan dapat dilihat pada Gambar 4.  
 
Tabel 1. Panjang gelombang eksitasi dan emisi beberapa 
fluorofor endogen8 
 





































































--- LED biru 
--- LED hijau 
--- LED merah 
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Gambar 3. Responsivitas LDR dalam menangkap sinar 

















Gambar 4. Spektrum transmisi dari beberapa filter 
 
 
Berdasarkan hasil karakterisasi dari beberapa filter 
diketahui bahwa filter merah akan meneruskan cahaya 
pada kisaran panjang gelombang 570 – 900 nm. Ini 
berarti filter merah bersama dengan sensor LDR dapat 
digunakan untuk menangkap energi emisi fluoresensi 
dari senyawa porphyrin (panjang gelombang emisi 630 
dan 690 nm) yang dieksitasi oleh LED biru. Sedangkan 
filter hijau (meneruskan cahaya pada 430-600 nm) 
bersama dengan sensor LDR dapat digunakan untuk 
menangkap energi emisi fluoresensi dari senyawa 
fosfolipid (panjang gelombang emisi 540 nm dan 560 
nm) dan senyawa flavin (panjang gelombang emisi 535 
nm). 
 
Dari hasil karakterisasi terhadap sumber cahaya, sensor, 
dan filter dapat diketahui bahwa pengukuran energi 
emisi autofluoresensi senyawa porphyrin dilakukan 
dengan menggunakan sumber cahaya LED biru, sensor 
LDR, dan filter merah. Untuk senyawa fosolipid dan 
flavin pengukuran energi emisi autofluoresensi dapat 
dilakukan dengan menggunakan sumber cahaya LED 
biru, sensor LDR, dan filter hijau. Sedangkan LED 
merah dan sensor IR digunakan untuk mengeksitasi 
fluorofor nonspesifik yang energi emisinya muncul pada 
daerah inframerah dekat (NIR).  
 
Hasil pengukuran energi emisi fluorosensi sampel 
biopsi jaringan normal dan adenokarsinoma dari mencit 
GR yang diletakan pada kaca preparat dapat dilihat pada 
Gambar 5 dan Gambar 6. 
 
Pada Gambar 5 dapat dilihat bahwa nilai intensitas 
autofluoresensi (IAF) pada seksi jaringan 
adenokarsinoma lebih kecil dibandingkan dengan 
jaringan normal, ketika kedua jaringan dieksitasi LED 
biru. Dari hasil analisis regresi linear univariat 
(ANOVA) diketahui bahwa jaringan normal dan 
adenokarsinoma (n=9) dapat dibedakan secara nyata 
ketika dieksitasi oleh LED biru, baik dengan 
menggunakan sensor LDR (P=0.004) maupun sensor IR 
(P=0.034)  
 
Hasil eksitasi jaringan menggunakan LED merah dan 
laser merah dapat dilihat pada Gambar 6. Pada Gambar 
6 dapat dilihat bahwa nilai intensitas autofluoresensi 
(IAF) pada seksi jaringan adenokarsinoma lebih besar 
dibandingkan dengan jaringan normal, baik ketika 
kedua jaringan dieksitasi dengan LED merah maupun 
dengan laser merah. Fenomena ini ditemukan juga pada 
penelitian yang dilakukan oleh Zellweger et al9 ketika 
mengamati spektrum emisi jaringan normal dan 
neoplasia pada mukosa bronkus. Pada penelitian  
tersebut diketahui bahwa nilai IAF jaringan yang sakit 
cenderung lebih rendah dibandingkan dengan nilai IAF 
jaringan sehat disekitarnya pada kisaran panjang 
gelombang 400-680 nm. Namun demikian, pada daerah 
680-800 nm (merah sampai dengan inframerah) 
ditemukan kondisi sebaliknya dimana nilai IAF jaringan 
yang sakit cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan 
nilai IAF jaringan sehat. Kondisi ini ditemukan pada 
jaringan yang sudah mengalami transformasi kearah 
displasia dan karsinoma insitu (CIS). Berdasarkan 
penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin 
















Gambar 5. Nilai rerata intensitas energi emisi 
autofluoresensi (IAF) jaringan normal dan 
adenokarsinoma ketika dieksitasi oleh LED 
biru (n=9) 
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jaringan pada daerah inframerah, semakin tinggi 
tingkatan (stadium) transformasi yang mengarah pada 
terbentuknya jaringan kanker. 
 
Hasil pengukuran energi emisi fluorosensi 
adenokarsinoma dengan jaringan normal di sekitarnya 
pada mencit GR secara invivo dapat dilihat pada 
Gambar 7.  
 
Hasil pengukuran nilai IAF menggunakan LED biru-
sensor LDR menunjukkan kecenderungan yang sama 
dengan pengukuran pada preparat jaringan, yaitu nilai 
IAF pada adenokarsinoma lebih rendah dibandingkan 
dengan jaringan normal di sekitarnya. Pengukuran 
menggunakan LED merah-sensor IR juga menunjukkan 
kecenderungan yang sama dengan pengukuran pada 
preparat jaringan, yaitu nilai IAF yang dihasilkan pada 
adenokarsinoma lebih tinggi dibandingkan dengan 
















Gambar 6. Nilai rerata IAF pada daerah infra merah 
pada jaringan normal dan adenokarsinoma 





Gambar 7. Nilai rerata IAF jaringan normal dan 
adenokarsinoma ketika dieksitasi oleh LED 
merah-sensor IR dan LED biru-sensor LDR 
(n=6). 
Hasil uji hasil analisis regresi linear univariat (ANOVA) 
menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang 
nyata di antara jaringan adenokarsinoma dengan 
jaringan normal sekitarnya apabila pengukuran  
dilakukan mengunakan LED merah-sensor IR 
(P=0.057). Sedangkan apabila pengukuran dilakukan 
mengunakan LED biru-sensor LDR dihasilkan 
perbedaan yang nyata (P=0.027) di antara kedua 
jaringan. 
 
Hasil uji MANOVA menunjukkan bahwa jika 
pengukuran dilakukan secara multieksitasi mengunakan 
LED biru dan LED merah akan terdapat perbedaan nilai 
IAF yang nyata (P=0.036) di antara kedua jaringan. Dari 
hasil analisis pada seksi jaringan dan hewan model 
dapat disimpulakan bahwa teknik autofluorsensi 
multieksitasi lebih dapat mengklasifikasikan jaringan 
dibandingkan dengan hanya menggunakan satu kisaran 
panjang gelombang eksitasi saja. 
 
Dari pengukuran intensitas emisi fluoresensi pada kultur 
sel terlihat nilai IAF yang dihasilkan memiliki 
kecenderungan yang sama seperti pengukuran hewan 
coba maupun pada seksi jaringan. Pada Gambar 8 
terlihat bahwa nilai IAF pada sel karsinoma (sel SM 1) 
memiliki kecenderungan lebih kecil dibandingkan sel 
normal bila diukur menggunakan LED biru-sensor 
LDR. Sedangkan bila pengukuran dilakukan 
menggunakan LED merah-sensor IR terlihat hasil yang 
sebaliknya dimana nilai IAF pada sel karsinoma 
memiliki kecenderungan lebih besar dibandingkan sel 
normal (Gambar 9). 
 
Dari kedua Gambar 8 dan Gambar 9 tidak terlihat 
adanya kecenderungan peningkatan atau penurunan 





























Gambar 8. Nilai rerata IAF kultur sel SM 1 dan kultur sel 
payudara normal ketika dieksitasi oleh LED 
biru (n=4) 
P= 0.057 P= 0.027 































Gambar 9. Nilai rerata IAF kultur sel SM 1 dan kultur sel 
payudara normal ketika dieksitasi oleh LED 
merah (n=4) 
 
uji regresi linear univariat (ANOVA) juga diketahui 
bahwa pengaruh umur sel tidak memberikan perbedaan 
yang nyata terhadap nilai IAF baik pada kultur sel SM 1 
maupun kultur sel payudara normal (P>0.05). Namun 
demikian, LED merah-sensor IR mampu membedakan 
kultur sel SM 1 dan kultur sel payudara normal secara 
nyata (P=0.035) sedangkan penggunaan LED biru-
sensor merah tidak dapat membedakan kedua sel secara 
nyata (P=0.057). 
 
Dari hasil pengukuran intensitas emisi fluoresensi pada 
kultur sel dapat disimpulkan bahwa perubahan 
transformasi sel terhadap bertambahnya umur sel 
kurang dapat diamati pada kultur sel.  Hal ini mungkin 
terjadi karena panjang gelombang eksitasi dan emisi 
yang digunakan kurang dapat mendeteksi flurofor 
intrinsik dominan yang terdapat pada kultur sel. Pada 
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pradhan et 
al 10 diketahui fluorofor intrinsik seperti NADH dan 
triptofan akan meningkat konsentrasinya seiring dengan 
meningkatnya transformasi sel dari kondisi 
nonmetastatik ke arah metastatik. Dalam pengembangan 
alat selanjutnya akan dicoba penggunaan lampu UV 
untuk mengeksitasi kedua fluorofor tersebut. Hal ini 
perlu dilakukan karena panjang gelombang eksitasi 
untuk kedua flurofor tersebut berada pada daerah UV, 
yaitu pada panjang gelombang 280 nm untuk triptofan, 




Pada penelitian ini diketahui bahwa LED biru, LED 
merah, dan laser merah dapat digunakan sebagai sumber 
energi untuk mengeksitasi sel atau jaringan. Flurofor 
intrinsik yang dapat dieksitasi dengan LED biru adalah 
senyawa phorpyrin yang memiliki panjang gelombang 
emisi fluoresensi pada daerah merah (630-690 nm). 
Penggunaan LED biru-sensor LDR diketahui dapat 
membedakan adenokarsinoma dengan jaringan normal 
di sekitarnya dengan nyata, baik pada sampel seksi 
jaringan maupun pada sampel hewan coba. Sebaliknya 
penggunaan LED merah-sensor IR dan laser merah-
sensor IR tidak dapat membedakan kedua sampel 
tersebut dengan nyata. Namun demikian berdasarkan uji 
MANOVA diketahui bahwa jaringan karsinoma dan 
jaringan normal di sekitarnya dapat dibedakan dengan 
nyata apabila LED biru-sensor LDR, dan LED merah-
sensor IR digunakan secara bersama-sama. 
 
Pada penelitian ini juga diperoleh data bahwa nilai IAF 
pada panjang gelombang merah dari sel/jaringan 
karsinoma cenderung lebih rendah dibandingkan dengan 
jaringan normal apabila sel atau jaringan tersebut 
dieksitasi oleh LED biru. Sebaliknya nilai IAF pada 
panjang gelombang infra merah dari sel dan jaringan 
karsinoma cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan 
jaringan normal apabila sel atau jaringan tersebut 
dieksitasi oleh LED merah.  
 
Dari pengukuran nilai IAF pada sampel kultur sel 
diketahui bahwa tidak terdapat kecenderungan 
penurunan atau peningkatan nilai IAF terhadap 
meningkatnya umur sel. Untuk itu diperlukan tambahan 
panjang gelombang eksitasi pada daerah UV untuk 
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